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ФЕДЛРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Л {РоездРАВНддзоР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ОННОМУ УДО<

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 декабря 2017 года № РЗН 2016/5231

Лист 1

На ме^дяцинскре изделие
Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq VI, Logiq V2 
с прииадлеяшостями:
I. Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq VI:
1. Консоль для ультразвуковой диагностической медицинской системы Logiq VI 
с монитором*
2. Кабель 3J^KTponHTaHna для системы ультразвуковой диагностической медицинской.
3. Э лектро»^  документация на внешнем носителе - CD/DVD/USB Flash.
4. Руководство пользователя для ультразвуковых систем Logiq V2, Logiq VI 
на русском Дзшо (не более 5 шт.).
5. Руководство пользователя для ультразвуковых систем Logiq V2, Logiq VI 
на английском язьисе (не более 5 шт.).
6. Модуль йрограммный встроенный для получения медицинских ультразвуковых 
изображений в режиме анатомического М-режима, активируемый электронным 
ключом (ц|ш необходимости).
7. Модуль программный встроенный для работы в режиме Упрощенного 3D, 
активируемьД! электронным ключом (при необходимости).
8. МодулЫфограммный встроенный для работы в режиме автоматического измерения 
ТИМ, актвгойруемый электронным ключом (при необходимости).
9. Модуль программный встроенный для измерения скорости движения тканей, 
активируемый электронным ключом (при необходимости).
10. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых 
изображений в режиме ггветного догшлеровского картирования, активируемый 
электронным ключом (при необходимости).
11. Модуль программный всхроенный для получения медицинских ультразвуковых 
изображений в режиме панорамного сканирования - LogiqView, активируемый 
электронным ключом (при необходимости).
12. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых 
изображений в режиме непрерывно-волнового допплера (при необходимости).
13. Модуль программный встроенный, обеспечивающая возможность передачи данных 
- DICOM, активируемый электронным ключом (при необходимое]
14. Модуль программный встроенный для создания медицине 
отчетов, активируемый электронным ключом (при необхо;
15. Модудьирограммный встроенный для усиленной визуа 
активируем^ электрошшм ключом (при необходимости)^
16. Модуль дагя проведения ветеринарных исследований,

ж
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ключом (йриа необходимости).
17. Модуль программный встроенный для получения референсных медицинских 
ультразвуков^ изображений - ScanCoach, активируемьШ электронным ключом 
(при необх;одимости).
18. Модуль программный встроенный для полуавтоматических Измерений в 
акушерстве - SonoBiometry, активируемый электронным ключом (при необходимости). 
II, Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq V2:
1. Консоль для ультразвуковой диагностической медицинской системы Logiq V2 
с монитором .
2. Кабель электропитания для системы ультразвуковой диагностической медицинской.
3. Электрбцнш документация на внешнем носителе - CD/DVD/USB Flash.
4  ̂Руководство пользователя для ультразвуковых систем Logiq V2, Logiq VI
на русском языке (не более 5 шт.).
5. Руковбдетио пользователя для ультразвуковых систем Logiq V2, Logiq VI 
на английском языке (не более 5 шт.).
6. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых 
изображений в режиме анатомического М-режима, активируемый электронным 
ключом (при необходимости).
7. Модуль программный встроенный для работы в режиме Упрощенного 3D, 
активируемый электронным ключом (при необходимости).
8. Модуль программный встроенный для работы в режиме автоматического измерения 
ТИМ, активируемый электронным ключом (при необходимости).
9. МодулЫфограммный встроенный для измерения скорости движения тканей, 
активируемый электронным ключом (при необходимости).
10. Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых 
изображений в режиме цветного допплеровского картирования, активируемый 
электронным ключом (при необходимости).
11. Модуль программный встроенный для получения медищшских ультразвуковых 
изображений в режиме панорамного сканирования - Logiq View, активируемый 
электронным ключом (при необходимости).
12. Модуль Программный встроенный для получения медицинских^ 
изображений в режиме непрерьшно-волнового допплера i
13. Модуда Гфограммный встроенный, обеспечивающая во^
- DICOM, активируемый электронным ключом (при необ>
14. Модуль программный встроенный для создания медит, 
отчетов, адгавируемый электронным ключом (при необхс 
Заместррель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) .

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА NE ДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 28 декабря 2017 года 2016/5231

15. Модуль программный встроенный для усиленной визуализации биопсийной иглы, 
активируемый элежтронньш ключом (при необходимости).
16. Модуль для проведения ветеринарных исследований, активируемый электронным 
ключом (при необходимости).
17. Модуль^программный встроенный для получения референсных медицинских 
улыразвукббых изображений - ScanCoach, активируемый электронным ключом 
(при необхрдшлости).
18. Модуль программный встроенный для полуавтоматических измерений в 
акушерстве - SbnoBiometry, активируемый электронным ключом (при необходимости) 
Принадлелспбсти:
1. РуеифИйирОванная накладка на клавиатуру.
2. Датчики конвексные серии С (не более 5 шт.).
3. Датчики Кривексные 4C-RS (не более 5 шт ).
4. Насадки бирпеи^ые для датчика конвексного 4C-RS (не более 5 шт ).
5. ДаЛчйкй кшфбконвексные серии С (не более 5 шт.).
6. Датчиш мйкроконвексные 8G-RS (не более 5 шт.).
7. Датчики мйкроконвексные внутриполостные E8C-RS (не более 5 шт.).
8. Датчики кщкроконвексные внутриполостные E8CS-RS.(не более 5 шт.).
9. Насадки биопсийные для датчика микроконвексного внутриполостного E8C-RS 
(не более 20 шт.).
10. Биопсийные насадки металлические для датчика микроконвексного 
внутриподоетного E8C-RS (не более 5 шт.).
11. Д атчи^ секторные фазированные серии S (не более 5 шт.).
12. Датчи)^ секторные фазированные 3Sc-RS (не более 5 шт.).
13. Насадйа биопсийные для датчика секторного фазированного 3Sc-RS 
(не более 5 шт.).
14. Датчики линейные серии L (не более 5 шт.).
15. Датчики линейные 12L-RS (не более 5 шт.).
16. Насадки биопсийные для датчика линейного 12L-RS (не более 5 шт.).
17. Датчики линейные L6-12-RS (не более 5 шт.).
18. Датчики линейные LK-760-RS (не более 5 шт.).
19. Насадки биопсийные для датчика линейного L6-12-RS (не 6jg
20. Адаптер для подключения 2-х активных датчиков разъел^
21. Педальный переключатель.
22. Адаптер для подключения к беспроводной локальной i 
23 . Защитное устройство, обеспечивающее фиксацию улы| 
Заместител^руководителя Федеральной службы 
по надзору и ефере здравоохранения
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Ф ^РА Л ЬН А Л  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 декабря 2017 года № РЗН 2016/5231

щ

1
Лист 4

ш

системы Lo^q У̂
24. Мобильная тележка для перемещения системы
25. Дополнительные япщки для тележки (не более 3 шт.)
26. Держате1й датчиков для иснользования с тележкой (не более 5 шт.)
27. Сумка ддД тфанспортировки (не более 2 шт.)
28. Полка для принтера
29. Аккумуляторная батарея (не более 3 шт.)
30. Адаптер дла вывода медицинских ультразвуковых изображений на внешний 
монитор
31. USB-шжрнитель для хранения медицинских ультразвуковых изображений 
(не более 2 :шт|.
32. Привод ила чтения и записи данных на DVp/CD-диски.
33. Устройешоу печатаюцтее черно-белые ультразвуковые изображения.
34. Устройет^, печатающее цветные ультразвуковые изображения.
35. Бумага для устройства, печатающего черно-белые ультразвуковые изображения 
(не более 50 шт.).
36. Бумага для устройства, печатающего цветные ультразвуковые изображения 
(не более 10 шт.).
37. Прогршмное обеспечение для модернизации ультразвуковой консоли на CD-диске 
или USB-флещ карте.

ш

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору% сфере здравоохранения влюков
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