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Ф ^ Р А Л Ь Н А Я  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНДДЗОР)

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 ноября 2016 года j\o ФСЗ 2012/11593

На медицинское изделие
Аопарат медяюшский для лечения и реабилитации после заболеваний и 
повреждений опорно-двигательного аппарата TecnoBody с принадлежностями

^Настоящее -регистрационное удостоверение выдано 
Общество^ orjpî H ответственностью "Инфо-Медикал"
(ООО '’Йн4л>'Медикал''), Россия,
127287, МирИйя, Петровско-Разумовский проезд, д. 29, стр. 4

Производитель 
"Технободи С,р;Яр’, Италия,
Tecnobody Via Lodi 1 0 ,1-24044 Dalmine, Bergamo, Italy

Место про1̂ водства медицинского изделия
Tecnolmdy 3.ir.l., Via Lodi 10,1-24044 Dalmine, Bergamo, Italy

Номер регистрационного досье № РД-13921/52333 от 20.10.2016

Вид медицинского изделия 228390

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2 а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4440

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росзгфавнадзора от 02 нс; 
допущедю к обращению на террито

Руководитель Федеральной службьЗ 
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНЛДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 ноября 2016 года jv„ фСЗ 2012/11593

Лист 1

Ш

■

На медидй)цеков изделие
А ппарат »»^дицннский д ля  лс’чения и реабилитации после заболеваний и 
ПбвреждоЯйй рибрир-двигдтельного аппарата TecnoBody с принадлежностям»;
вариантыЖйолнения:
PROKIN-PK 204^PROKIN-PK 214; PROKIN-PK 214 Plus; PROKIN-PK 254; PROKIN- 
РК  254 Pl|s; РКОКШ -РК 212; PROKIN-PK 252; MJS - MJS 403; MJS - MJS 614. 
Принадлейшости;:
1. ПодетавШ дата сидячего положения.
2. Датчик »Klenijibift для Pro-Kin (не более 10 Hfr.).
3 . Датчик для Multi ,
4. П о д д ер ^ д  бедра для Pro-Kin Туре М.
5. Pro-Kin ш е т е ш  для осаночнрй ска№
6. Мобидьваа Pro-Kin.HOBepxHpcTb.
7. Стабйлрй|йфавЙсжое программное обесцечение и фиксаторы для системы Pro-Kin 
Туре М (не более 10 шт.).
8. Персондй&а^^Ш компьютер TecnoBody Pentium IV (монитор и цветной принтер).
9..СтОЛ ДШЕ1К-л :̂̂ :'‘ ^ . ' ' ' . ’ - "
10. Р у к о в о Л с ^  ПО эксплуатации.

 ̂tib /■Л’Н "I«*»»**»

РУкОВОДН^ЙВ ^  
по надзору тгсфарё здравоохранег

р о г / 'во к  {1 к g • i * О!
f i l

М.А. Мурашко
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