
rV

- ФЦДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
{РОСЗДРАВ1^АДЗОР) :

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

\  ^ от 19 июля 2022 года № РЗН 2022/17786

На медицинское изделие
Сухожаровые сушильные шкафы серии FN, с естественной конвекцией

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственностью "ММ Рус"

Й (ООО "ММ Рус’’), Россия,
[ ■ 121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, эт. 1, пом. П, ком. 7

Производитель . ■
:Г*'Нюве Санайи Ма^пемелери Ималат ве Тиджарет Аноним Шнркети", Турция, 

NUve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret Anonim !$irketi, Saracaiar Mahallesi, > 
Saracalar Kumeevleri No:4/2 Akyurt, Ankara, Turkey

; ■ Место производства медицинского изделия 
I NQve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret Anonim Sirketi, Saracalar M ahallesi,. 

Saracalar Kiimeevleri No:4/2 Akyurt, Ankara, Turkey -

Номер регистрационного досье № РД-45249/78033 от 09.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

I-

,M£Hj

: f  Приказом Росздравнадзора от 19цюдя 2022 
. допущено к обращению на территории Pocci 

': Руководитель Федеральной службы 
Г. по надзору в сфере здравоохранения

ГскЬй ^' 5.' . Hi'

. Ал-

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru
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На медицинское изделие
Сухожаровые сушильные шкафы серии FN, с естественной конвекцией,
в вариантах исполнения:
1. Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 055, в составе:
1.1. Сухожаровой сушильный шкаф серии FN 055.
1.2. Полка для FN 055, не более 7 шт.
1.3. Кронштейн полки FN 055, не более 14 шт.
1.4. Кабель питания.
1.5. Руководство пользователя.
2. Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 120, в составе:
2.1. Сухожаровой сушильный шкаф серии FN 120.
2.2. Полка для FN 120, не более 10 шт. . '
2.3. Кронштейн полки FN 120, не более 20 шт.
2.4. Кабель питания.
2.5. Руководство пользователя.
3. С)осожаровые сушильные шкафы серии FN 055N, в составе:
3.1. Сухожаровой сушильный шкаф серии FN 055N. -

; 3.2. Полка для FN 055N, не более 7 шт.
З-З. Кронштейн полки FN 055N, не более 14 шт.
3.4. Кабель питания.
3.5. GSM модуль аварийной сигнализации AlerText (при необходимости), в составе:/
3.5.1. GSM модуль AlerText.
3.5/2/Кабель питания.
3.5.3. Кабель для подключения антенны.
3.5.4. Кабель для соединения RS 232, 3 м.
3.6. Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе с 
кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3 м (при необходимости).
3.7. Руководство пользователя.
4. Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 120N, в составе:
4.1. Сухожаровой сушильный шкаф серии FN 120N.
4.2. Полка для FN 120N, не более 10 шт.
4.3. Кронштейн полки FN 120N, не более 20 шт.
4.4. Кабель питания.
4.5. GSM модуль аварийной сигнализации AlerText (при нео(
4.5.1. GSM модуль AlerText. ' "
4.5.2. Кабель питания. . |о  ,. /
Руководитель Федеральной службы Ч"/

в составе:
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Лист 2

4.5.3. Кабель для подключения антенны. V' :
4.5.4. Кабель для соединения RS 232, Зм. ;
4.6. Программное обеспечение Nuve Closer на оптическом или электронном носителе 
кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3 м (при необходимости).
4.7. Руководство пользователя.
5. Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 400, в составе:
5.1. Сухожаровой сушильный шкаф серии FN 400. '

: 5.2. Полка для FN 400, не более 7 шт.
■ 5.3. Кронштейн полки FN 400, не более 14 шт. . . >
' 5.4. Кабель питания.

5.5. Руководство пользователя. ;
у 6. Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 500, в составе: > - '
.6.1. Сухожаровой сушильный шкаф серии FN 500.
6.2. Полка для FN 500, не более 10 шт. >2^ ' '
6.3. Кронштейн полки FN 500, не более 20 шт. ^
6.4. Кабель питания. V - г:-

. 6.5. Р>тсоводство пользователя. \

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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