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ФЩЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОеТОВЕРЕНИЮ 
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от 26 апреля 2017 года № РЗН 2015/3420

Лист 1

На медицинское изделие
Стеллажи медицинские, в вариантах исполнения с принадлежностями:
I. Стеллажи медицинские стационарные из нержавеющей стали СМС в вариантах 
исполнения: СМС 08.40.16, СМС 08.40.18, СМС 08.40.20, СМС 08,50.1б,СМС 08.50.18, 
СМС 08.50.20, СМС 08.60.16, СМС 08.60.18, СМС 08.60.20, СМС 10.40.16, СМС
10.40.18, СМС 10.40.20, СМС 10.50.16, СМС 10.50.18, СМС 10.50.20, СМС 10.60.16, 
СМС 10.60.18, СМС 10.60.20, СМС 12.40.16, СМС 12.40.18, СМС 12.40.20, СМС
12.50.16, СМС 12.50.18, СМС 12.50.20, СМС 12.60.16, СМС 12.60.18, СМС 12.60.20, с 

. принадлежностями.
Основной состав:
1. Рама 2 шт.;
2. Полка (6 шт.);
3‘. Стяжка крестообразная;
4. Комплект для фиксации стеллажей к стене:
- шуруп 3-5^50.016 (4 шт.);
- ша^а5.04.016 (4 шт.);
- кронштейн (2 шт.);
- дюбель 08x40 (4 шт.)
5, Руководство по эксплуатации.
Принадлежности:
1. Комплект для порядной фиксации стедтажей:
- скоба (8 ш т);
- шайба (8 шт.);
- винтМбх 35.А2 (4 шт.);
- гайка Мб. А2(4 шт.).
;2i Комплект для углового монтажа стеллажей:
- кронштейн (8 шт.).
IL Стеллажи медицинские стационарные из углеродистой стали СМСК в вариантах 
исполнения: СМСК 08.40.16, СМСК 08.40.18, СМСК 08.40.20, СМСК 08.50.16, СМСК
08.50.18, СМСК 08.50.20, СМСК 08.60.16, СМСК 08.60.18, СМСК 08.60.20, СМСК
10.40.16, СМСК 10.40.18, СМСК 10.40.20, СМСК 10.50.16, СМСК 10.50.18, СМСК
10.50.20, СМСК 10.60.16, СМСК 10.60.18, СМСК 10.60.20, СМСК 12.40.16, СМСК
12.40.18, СМСК 12.40.20, СМСК 12.50.16„£МСК 12.50il8, СМСК 12.50.20, СМСК
12.60.16, СМСК 12.60.18, СМСК 12.6 '" ’ ‘ '
Основной состав:
1. Рама 2 шт.; 4>..
2. Полка (6 шт.);
3 . Стяжка крестообразная;
Руководитель Федеральной слуя^ы 
по надзору в сфере здравоохранения

'5 дрйна.^жностями

М.А. Мурашко
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4. Комплект для фиксации стеллажей к стене:
; - шуруп 3-5 X50.016 (4 шт.);
- шайба 5.04;016 (4; шт.);
- кронштейн (2 ш т.);
- дюбель 08x40 (4 шт.)

; 5. Руководство по эксплуатации.
Принадлежности:
1. Комплект для порядной фиксации стеллажей:
- скоба (8 шт.);
- шмба (8 шт.);
- винт Мбх 35.А2 (4 шт.);
- гайка Мб. А2 (4 шт.).
2. Комплектдая углового монтажа стеллажей:
- кронштейн (8 шт.).
НЕ'Стеллажи медицинские мобильные из нержавеющей стали СММ в вариантах 
исполнения: СММ 08.50.17, СММ 08.60.17, СММ 10.50.17, СММ 10.60.17, СММ 
Л 2.50.17, СММ 12.60.17.
Основной состав:
к  Рама с колесными опорами 2 шт.;
2. Полка (4 штД;
3. Перемычка 4 шт.;
4. Руководство по эксплуатации.
IV. Стеллажи медицинские стационарные для модульных носителей из нержавеющей 
стали СМСМ в вариантах исполнения: СМСМ 35.60.16, СМСМ 35.60.18, СМСМ
35.60.20, СМСМ 45.60,16, СМСМ 45.60.18, СМСМ 45.60.20, с принадлежностями. 
Основной состав:
1. Рама 2 шт.;
2. Комплект держателей расстояния 455 мм:
- кронштейн длиной 455 мм (4 шт.);
- гайка М6.А2 (16 шт.);
- шайба 6.А2 (16 шт.);
- винт Мбх 12А2 (16 шт.)
3. Комплект держателей расстояния 355 мм:
- кронштейн длиной 355 мм (4 шт.);
- гайка М6А2 (16 шт.);
- шайба 6.А2 (16 шт.); -
- винт М6х12А2 (16 шт.) г
4. Комплект U-образиых направляющих (7 ко.мплектов):
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 26 апреля 2017 года № РЗН 2015/3420

Лист 3

- направляющая U-образных формы (14 шт.)
5. Комплект L-образных направляющих (7 комплектов):
- направляющая L-образной формы (14 шт.)
6. Комплект для фиксации стеллажей к стене:
- шуруп-3-5><50.016 (4 шт.);
- шайба 5.04.016 ( 4 шт.);
- кронштейн (2 шт.);
- дюбель 08x40 (4 шт.)
7. Руководство по эксплуатации.
Принадлежности: ' , '
1.-Комплект для порядной фиксации стеллажей:
- скоба (8 шт.);
- шайба (8 Шт,);
- винт Мбх 35.А2 (4 шт.);
- гайка Мб'. А2 (4 шт.).

'V, Стеллажи медицинские приставные из нержавеющей стали СМСП в вариантах- 
псполненйя: СМСП 08.40.16, СМСП 08.40.18, СМСП 08.40.20, СМСП 08.50Л6, СМСП 
08.50Л 8, СМСП 08.50.20, СМСП 08.60.16, СМСП 08.60.18, СМСП 08.60.20, СМСП
10.40.16, СМСП 10.40.18, СМСП 10.40.20, СМСП 10.50.16, СМСП 10.50.18, СМСП
10.50.20, СМСП 10.60.16, СМСП 10.60.18, СМСП 10.60.20, СМСП 12.40.Д6, СМСП^
12.40.18, СМСП 12.40.20, СМСП 12.50.16, СМСП 12.50.18, СМСП 12.50,20, СМСП "
12.60.16, СМСП 12.60.18, СМСП 12.60.20, с принадлежностями.
Основной состав:
1. Полка (6 шт.);
2. Рама;
3. Стяжка крестообразная.
4. Комплект для фиксации стеллажей к стене:
- шуруп 3-5x50.016 (2 шт.);
- шайба5.04.016 (2 шт.); ,  > v v
- кронштейн;
-дюбель 08x40(2 шт.)
5. Руководство по эксплуатации.
Принадлежности:
,1. Комплект для порядной фиксации сте.
- скоба (8 шт.);
- шайба (8 шт.);
- винт Мбх 35.А2 (4 шт.);
- гайка Мб. А2(4 шт.). |  S'
Руководитель Федеральной службь\ 
по надзору в сфере здравоохранения'^- М.А. Мурашко

0035609

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru
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- 2. Комплект для углового монтажа стеллажей.
- кронштейн (8 шт.).
VI. Стеллажи медицинские приставные из углеродистой стали СМСКП в вариантах 
исполнения: СМСКП 08.40.16, СМСКП 08.40.18, СМСКП 08.40.20, СМСКП 08.50.16, 
СМСКПВ8.50.18, СМСКП 08.50.20, СМСКП 08.60.16, СМСКП 08.60.18, СМСКП
08.60.20, СМСКП 10.40.16, СМСКП 10.40.18, СМСКП 10.40.20, СМСКП 10.50.16 
СМСКП 10.50.18, СМСКП 10.50.20, СМСКП 10.60.16, СМСКП 10.60.18, СМСКП
10.60.20, СМСКП 12.40.16, СМСКП 12.40.18, СМСКП 12.40.20, СМСКП 12.50.16, 
СМСКП 12.50.18, СМСКП 12.50.20, СМСКП 12.60.16, СМСКП 12.60.18, СМСКП
12.60.20, с принадлежностями. ' , .

. Основной состав:
' 1. Полка (6 шт.)-
2. Рама; ' .
3. Стяжка крестообразная. , ,
4. Комплект для фиксации стеллажей к стене:
- шуруп 3-5x50.016 (2 шт.);
- шайба 5.04.016 (2 шт.);
-крошптейн; '

дюбель 0Sx4O(2 шт.)
5. Руководство по эксплуатации.
Принадлежности:
1. Комплект для порядной фиксации стеллажей:
- скоба (8 шт.);
'  шайба (8 шт.);
- винтМбх 35.А2 (4 шт.);
- гайка Мб. А2 (4 шт.).
2. Комплект для углового монтажа стеллажей.
- кронштейн (8 шт.).
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Руководитель Федеральной службЬг./у .
по надзору в сфере здравоохранени^Ч]

. .
М.А. Мурашко
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