
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

от 13 апреля 2010 года № ФСЗ 2010/06597

На медицинское изделие
Насос шприцевой Injectomat с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Фрезениус Виал", Франция,
Fresenius Vial, Le G rand Chemin, 38590 Brezins, France

Проййодитель ;
"Фрезениус Виал'Е Франция,
Fresenius Vial, Le G rand  Chemin, 38590 Brezins, France

Место производства медицинского изделия 
Fresenius Vial, Le G rand Ghemin, 38590 Brezins, France

Номер регистрационного досье № 2543 от 21.01.2010

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора прод)тсции для медицинского Изделия 94 4470

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

M i

приказом Росздравнадзораот 13 апреля 2010 года -3131Я

и приказом от 19 декабря 201бТода№ 14393 о замене л 
допущено к обращению на территории Р о сси й ск^  Федерац; 
Заместитель руководителя Федеральной с л у ж ^  
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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Ф Ш РАЛЬНДЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) -

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 13 апреля 2010 года № ФСЗ 2010/06597

Лист 1

На медицинское изделие
Насос шприцевой Injectomat с принадлежностями:
Исполнения: Inj ectoinat AGILIA, Inj ectomat M C AGILIA, Inj ectomat TIV A AGILIA. 
Принадлежности:  ̂ ^
I .Устррйство для подключения шприцевого насоса к сети автомобиля DG-DC 

. Converter A G IIlA ; Д  г
2. Устройство для объединения сетевого питания 2-х насосов AGILIA Duo.
3. Коннектор для объединения сетевого питания 2 насосов Y DUO A G I L I A . ^
4. Консоль для объединения 4-х насосов Link 4 + AGILIA.
5. Консоль для объединения 4-х насосов Link 4 AGILIA.
6. Копсолъ для объединения б-ти насосов Link 6 -t AGILIA. Д,
7. Консоль для о&ь^динения б-ти насосов Link б AGILIA.
8. Консоль для объединения 8-и насосов Link 8 + ACilLIA.
9. Консоль для объединения 8-и насосов Link 8 AGILIA.
10. Устройство вызова медсестры для подключения к шприцевому насосу Nur.se Call 
AGILIA.
II .Устройство для подключения шприцевого насоса к ко.мпьютеру RS 232 Cable for
AGILIA. "
12. устройство да» подключения шприцевого насоса к компьютеру USB Cable for
AGILIA 'ДуОч а' - / ^ Д ' : А , А  ■:
13. Устройство для подключения шприцевого насоса к компьютеру Ethernet Cable
AGILIA. ;ДА А// ,  д  Д у / Д Д  ^
И.Программа для редактирования библиотеки лекарств шприцевого насоса VIGILANT 
DRUGL1B AGILIA.
15.Программа для настройки работы и интерфейса шприцевого насоса PARTNER 
AGILIA.
1 б.Набор инструментов для проведения сервиса насоса TOOLS KIT 
(объемный калибратор, отвертка).

Приказом от 19 декабря 2016 года№  14393 о замене допушеио к< 
территории Российской Федерации. Д

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

'ашению на

Д.Ю. Павлюков
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