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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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На медицинское изделие
Система рентгеновская дентальная панорамная и томографическая с 
принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"ЧЕФЛА ЭС. СИ.", Италия,
CEFLA S.C., Via Selice Provinciale 23/а - 40026 Imola (ВО), Italy

Производитель
"ЧЕФЛА ЭС. СИ.", Италия,
CEFLA S*C., Via Selice Provinciale 23/а - 40026 Imola (ВО), Italy

Место производства медицинского изделия
CEFLA S.C., Via Bicocca 14/С - 40026 Imola (ВО), Italy

Номер регистрационного досье № РД-44091/63257 от 13.09.2021,

lOiacc потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 26.60.11.113

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 13 листах

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2021 года
допущено к обращению на территории Российско1 
заместитель руководителя Федеральной служб
по надзору в сфере здравоохранения ПавлюковИ
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ф]ЕЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 д екаб ря  2021 года №  РЗН 2018/7866

На медицинское изделие
Система рентгеновская дентальная панорамная и томографическая с 
принадлежностями, в вариантах исполнения:
I. myray 708G - hyperion Х5, в составе:
1. 20-датчик для получения панорамных изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 85 кВ.
4. Краниостат для 2П-обследования.
5. Консоль.
6. Позиционирующий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт. (при необходимости).
8. Кнопка для дистанционного управления рентгеновским излучением - 2 шт. (при 
необходимости).
9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
USB-накопителе.
10. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
11. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA. опорная пластина) (при 
необходимости).
12. USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
tJSB-ключ для дополнительного одного пользователя программного обеспечения (при 
необходимости).
13. Лицензия: NNT Licence - Dicom Print или Dicom print Licence (при необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или Dicom Storage Licence and commitment 
(при необходимости).
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
16. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
17. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
18. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
20. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необхо,
21. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходим
22. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей (пр
23. Лицензия NIP Tablet Licence (при необходимое 
Заместитель руководителя Федеральной служб 
по надзору в сфере здравоохранения

Лист 1

Ю. Павлюков
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ФЕЛЕРАЛЬНАЛ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 декабря 2021 года №  РЗН  2018/7866

Лист 2

11

24. Многопользовательский USB-ключ (5 пользователей) (при необходимости).
25. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).
26. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
29. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
30. Рабочая станция для 20-исследований для hyperion Х5 708G (при необходимости).
31. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
32. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
33. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 24 дюйма (при необходимости).
34. Датчик Hamamatsu (при необходимости).
35. Датчик CB3D (при необходимости).
36. 20-моноблок (при необходимости).
37. ЗО-моноблок Pan Light 3D (при необходимости).
II, NewTom 708J - NewTom GO, в составе:
1. 20-датчик для получения панорамных изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 85 кВ.
4. Краниостат для 20-обследования.
5. Консоль.
6. * Позиционирующий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт. (при необходимости).
8. Кнопка для дистанционного управления рентгеновским излучением - 2 шт. (при 
необходимости).
9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
USB-накопителе.
1 о. Стандартное основание.
11. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
12. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
13. USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователятшдаамщгого обеспечения (при 
необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Print или Dicra^wkLic^qt
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или
Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения V'

необходимости), 
arid commitment

"ДЮ. Павлюков
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ФЕДЕРМЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) .■

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
от 28 декабря 2021 года ^  2018/7866

Лист 3

(при необходимости).
16. Лицензия; NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklis't and MPPS Licence (при 
необходимости).
17. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
18. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
20. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
21. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).
22. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходимости).
23. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей (при необходимости).
24. Лицензия NIP Tablet Licence (при необходимости).
25. Многопользовательский USB-ключ (5 пользователей) (при необходимости).
26. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
29. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
30. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
31. Рабочая станция для 20-исследований для NewTom GO 708J (при необходимости).
32. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
33. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
34. Жк-Монитор Вагсо с диагональю 24 дюйма (при необходимости);
35. Датчик Hamamatsu (при необходимости).
36. Датчик CB3D (при необходимости).
37. 2D-MOHo6noK (при необходимости).
38. ЗО-моноблок Pan Light 3D (при необходимости).
III. CASTELLINI 708М - X-RADiUS COMPACT, в составе:
1. 2D-дaтчик для получения панорамных изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 85 кВ.
4. Краниостат для 20-обследования.
5. Консоль.
6. Позиционирующий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт.
8. Кнопка для дистанционного управления рентген(^9^Й^ шт. (при
необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной служб! 
по надзору в сфере здравоохранения .Ю. Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) ,

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕЙИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 28 декабря 2021 года № РЗН 2018/7866

Лист 4

9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
USB-накопителе.
Ю. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
11. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
12. USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователя программного обеспечения (при 
необходимости).
13. Лицензия: NNT Licence - Dicom Print или Dicom print Licence (при необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или Dicom Storage Licence and commitment 
(при необходимости).
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
16. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
17. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
18. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
20. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).
21. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходимости).
22. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей (при необходимости)............................
23. Лицензия NIP Tablet Licence (при необходимости).
24. Многопользовательский USB-ключ (5 пользователей) (при необходимости).
25. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).
26. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
29. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
30. Рабочая станция для 2D-иccлeдoвaний для X-RADiUS COMPACT 708М (при 
необходимости).
31. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (прИд|*®а&{едимости).
32. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при не̂
33. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 24 дюйма (при
34. Датчик Hamamatsu (при необходимости).
35. Датчик CB3D (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы^
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ Э. Павлюков
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ФЕА,ЕРА(\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
-—i

ОТ 28 декабря 2021 года РЗН 2018/7866
Лист 5

36. 20-моноблок (при необходимости).
37. ЗО-моноблок Pan Light 3D (при необходимости).
IV. тугау 7081 - hyperion Х5, в составе:
I. 20-датчик для получения панорамных изображений.
2'. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 70 кВ.
4. Краниостат для 2В-обследования.
5. Консоль.
6. Позиционирующий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт. (при необходимости).
8. Кнопка для дистанционного управления рентгеновским излучением - 2 шт. (при 
необходимости).
9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
и  S В -накопите ле.
10. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
II. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
12. USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователя программного обеспечения (при 
необходимости).
13. Лицензия: KNT Licence - Dicom Print или Dicom print Licence (при необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или Dicom Storage Licence and commitment 
(при необходимости).
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
16. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
17. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
18. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
20. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).
21. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при Heo6xojmj
22. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей
23. Лицензия NIP Tablet Licence (при необход!
24. Многопользовательский USB-ключ (5 пол1 
Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
О Т 28 декабря 2021 года № РЗН 2018/7866

Лист 6

25. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).
26. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
29. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
30. Рабочая станция для 2П-исследований для hyperion Х5 7081 (при необходимости).
31. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
32. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
33. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 24 дюйма (при необходимости).
34. Датчик Hamamatsu (при необходимости).
35. Датчик CB3D (при необходимости).
36. 20-моноблок (при необходимости).
37. ЗО-моноблок Pan Light 3D (при необходимости).
V. NewTom 708L - NewTom GO, в составе:
1. 2D-датчик для получения панорамных изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 70 кВ.
4. Краниостат для 2D-oбcлeдoвaния.
5. Консоль.
6. Позиционирующий лазер.

'7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт. (при необходимости).
8. Кнопка для дистанционного управления рентгеновским излучением-- 2.ШТ. (при. 
необходимости).
9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
USB-накопителе.
10. Стандартное основание.
11. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
12. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
13. USB-ключ для одрой рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователя пропзаммного обеспечения (при 
необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Print или Dicom piĵ
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или Dicoi 
(при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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16. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
17. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
18. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
20. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
21. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).
22. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходимости).
23. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей (при необходимости).
24. Лицензия NIP Tablet Licence (при необходимости).
25. Многопользовательский USB-ключ (5 пользователей) (при необходимости).
26. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
29. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
30. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
31. Рабочая станция для 2D-иccлeдoвaний для NewTom GO 708L (при необходимости).
32. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
33. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
34. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 24 дюйма (при необходимости).
35. Датчик Hamamatsu (при необходимости). " г ~ г - : .
36. Датчик CB3D (при необходимости).
37. 2D-MOHo6noK (при необходимости). ;
38. ЗD-мoнoблoк Pan Light 3D (при необходимости).
VI. CASTELLINI 7080 - X-RADiUS COMPACT, в составе:
1. 20-датчик для получения панорамных изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 70 кВ.
4. Краниостат для 20-о6следования.
5. Консоль.
6. Позиционирующий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт.
8. Кнопка для дистанционного управления рентгенов 
необходимости).
9. Руководство эксплуатации, программное обесп(
Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



USB-накопителе.
10. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
11. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
12: USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователя программного обеспечения (при 
необходимости).
13. Лицензия: NKT Licence - Dicom Print или Dicom print Licence (при необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или Dicom Storage Licence and commitment 
(при необходимости).
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
16. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости),
17. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
18. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
20. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).
21. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходимости).
^2. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей (при необходимости).
2ТГЛицёнзйяТЛР ТШеТТлсЩ неЬ©хбдамости)Т' ' " г "■ г :г. "
24. Многопользовательский USB-ключ (5 пользователей) (при необходимости).
25. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).

, 26. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
29. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
30. Рабочая станция для 2В-исследований для X-RADiUS COMPACT 7080 (при
необходимости). .
31. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
32: ЖС-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при необхог^илдрстиУ 
53 . ЖК-мбнитор Вагсо с диагональю 24 дюйма (при не(
34. Датчик Hamamatsu (при необходимости).
35. Датчик CB3D (при необходимости).
36.20-моноблок (при необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной службы^
по надзору в сфере здравоохранения Павлюков
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37. Зр-моноблок Pan Light 3D (при необходимости). ,
VII. myray 708Н - hyperion Х5, в составе;
1. 3D/2D панель для получения панорамных и томографических изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 90 кВ.
4. Кранйостат для 20/30-обследования.
5. Консоль.
6. Направляющий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт. (при необходимости).
8. Кнопка для дистанционного управления рентгеновским излучением - 2 шт. (при 
необходимости).
9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
.и8В-накопителе.
10. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
11. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
12. USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователя программного обеспечения (при 
необходимости).
13. Лицензия: NNT Licence * Dicom Print или Dicom print Licence (при необходимости). 
1'47Лицензия:"NNl Licence -  Dicom’Storage ита Dicbm Storagelncen^ and^bmmitment' 
(при необходимости).
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
16. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
17. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
18. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
20. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).
21. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходимости).
22. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей (при нео(
23. Лицензия N1P Tablet Licence (при необходимости)^
24. Многопользовательский USB-ключ (5 пользовать
25. Многопользовательский USB-ключ (10 пользов^
Заместитель руководителя Федеральной служб] 
по надзору в сфере здравоохранения
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26. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
29. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
30. Рабочая станция для 2D/3D-исследований для hyperion Х5 708Н (при 
необходимости).
31. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
32. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
33. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 24 дюйма (при необходимости).
34. Датчик Hamamatsu (при необходимости).
35. Датчик CB3D (при необходимости).
36. 20-моноблок (при необходимости).
37. ЗВ-моноблок Pan Light 3D (при необходимости).
VIII. NewTom 708К. - NewTom GO, в составе:
1. ЗD/2D-дaтчик для получения панорамных и томографических изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 90 кВ.
4. Краниостат для 2В/30-обследования.
5. Консоль.
6. Напр^ляющий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт. (при необходимости)., . , ;,
8 . Кнбшса для дистанционного управления рентгеновскш излучением - 2 шт; (т1ри' ^ ' 
необходимости).
9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
USB-накопителе.
10. Стандартное основание.
11. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
12. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
13. USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователя прогоаммного обеспечения (при 
необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Print или
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или 
(при необходимости).
!1аместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения

и необходимости), 
commitment

Д.Ю. Павлюков

0094356
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16. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
17. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
18. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
20. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
21. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).
22. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходимости).
23. Лицензия NIP Licence для 10 пользователей (при необходимости),
,24. Лицензия N1P Tablet Licence (при необходимости).
25. Многопользовательский USB-ключ (5 пользователей) (при необходимости).
26. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
29. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
30. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
31. Рабочая станция для 2D/ЗD-иccлeдoвaний для NcwTom GO 708К (при 
необходимости).
32. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
^3. ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при необходимости).
' 34:^ЖК“ШнйтбрВш-со с ди дюйма (при необходимости)*.'
35. Датчик Hamamatsu (при необходимости),
36. Датчик CB3D (при необходимости).
37. 2D-MOHo6noK (при необходимости).
38. 3D-MOHo6noK Pan Light 3D (при необходимости).
IX. CASTELL1NI 708N - X-RADiUS COMPACT, в составе:
1. 3D/2D панель для получения панорамных и томографических изображений.
2. Колонна подъемная телескопическая.
3. Источник рентгеновского излучения, максимальное напряжение 90 кВ.
4. Краниостат для 2D/ЗD-oбcлeдoвaния.
5. Консоль.
6. Направляющий лазер.
7. Опора для подбородка и прикусная вилка - 2 шт̂
8. Кнопка для дистанционного управления рентг 
необходимости).
Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения

сти).
- 2 шт. (при

Д.Ю. Павлюков
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9. Руководство эксплуатации, программное обеспечение и лицензии на 
USB-накопителе.
10. Комплект контроля качества (опорная пластина, фантом дентальный, алюминиевый 
фильтр, лист контроля лазера, (при необходимости).
11. Комплект контроля качества CB3D (фантом QA, опорная пластина) (при 
необходимости).
12. USB-ключ для одной рабочей станции с программным обеспечением «NNT» или 
USB-ключ для дополнительного одного пользователя программного обеспечения (при 
необходимости).
13. Лицензия: NNT Licence - Dicom Print или Dicom print Licence (при необходимости).
14. Лицензия: NNT Licence - Dicom Storage или Dicom Storage Licence and commitment 
(при необходимости).
15. Лицензия: NNT Licence - Dicom Worklist или Dicom Worklist and MPPS Licence (при 
необходимости).
16. Лицензия: NNT Licence Dicom Query/Retrieve или Dicom Query/Retrieve Licence 
(при необходимости).
17. Лицензия Basic 3D NIP Licence (при необходимости).
18. Лицензия Master 3D NIP Licence (при необходимости).
19. Лицензия Data Grabber Licence (при необходимости).
20. Лицензия Dicom 3D Data Import Licence (при необходимости).

‘2i. Лицензия 3D S.M.A.R.T. Licence (при необходимости).
22гЯицешгог?ЛР-Licence для 10 пользователей (при необходишсги).
23. Лицензия NIP Tablet Licence (при необходимости).
24. Многопользовательский USB-ключ (5 пользователей) (при необходимости).
25. Многопользовательский USB-ключ (10 пользователей) (при необходимости).
26. Многопользовательский USB-ключ (25 пользователей) (при необходимости).
27. Многопользовательский USB-ключ (50 пользователей) (при необходимости).
28. Многопользовательский USB-ключ (250 пользователей) (при необходимости).
29. Лицензия NNT Licence - Dicom MPPS (при необходимости).
30. Рабочая станция для 2D/3D-HCcneaoeaHHft для X-RADiUS COMPACT 708N (при 
необходимости)!
31. ЖК-монитор стандартный с диагональю 22 дюйма (при нербходимости).
32: ЖК-монитор Вагсо с диагональю 22 дюйма (при ш
33. ЖК-монитор Вагсо с даагональю 24 дюйма (при^
34. Датчик Hamamatsu (при необходимости).
35. Датчик CB3D (при необходимости).
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36. 20-моноблок (при необходимости).
37. ЗО-моноблок Pan Light 3D (при необходимости).
X. Принадлежности:
1. Вставки для подголовника мягкие - не более 10 шт.
2. Гигиенические чехлы для прикусной вилки - не более 500 шт.
3. Вставки для прикусной вилки - 200 шт.
4. Вставка для подголовника мягкая удлиненная - не более 10 шт.
5. Панель для настенного крепления.
6. Кронштейн для двойного настенного крепления.
7. Кронштейн для настенного крепления угловой 45*̂ .
8. Кронштейн для одного стержня.
9. Кронштейн для настенного крепления 16.
10. Колонна для настенного монтажа.
11. Колонна для напольной установки.
12. Аварийная кнопка.
13. Набор нейтрального цвета, в составе:
»наклейка;
- кнопочная панель;
- вставки для подголовника мягкие - 4 шт.;
- пластиковое кольцо.
14. Набор золотого цвета (верхняя крышка и 2 ручки).
15» Сетевая плата е
16. Подставка для ЗО-исследований.
17. Отдельное стандартное основание.
18. Ортопантомографическая силовая электронная плата.
19. Материнская плата.
20. Мотор Hanning S8.
21. Силовой привод.
22. Стул пациента.
23. Фантом l in.

№

Заместитель руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохранения Д.К>. Павлюков

0 0 9 4 3 5 9

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru


